
ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO PROTOKOŁU KONTROLI ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT  nr………………. 

 

  

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE 

L.P Oceniany element 
Oceniane zagadnienie 

P N WP ND 

 

Wymagania wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 

(t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 188 ze zm.) 
 

1 Zakład leczniczy posiada regulamin nadany przez organ 

założycielski, w którym określone jest w szczególności 

(art.15 ust.1) 

    

1a  podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt 

(art.15 ust.2 pkt 1) 

    

1b  nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt odpowiadająca 

zakresowi świadczonych usług weterynaryjnych 

(art.15 ust.2 pkt 2) 

    

1c  cel, zadania zakładu leczniczego dla zwierząt   

(art.15 ust.2 pkt 3) 

    

1d  siedziba i obszar działania  

(art.15 ust.2 pkt 4)  

    

1e   rodzaj zakres świadczonych usług weterynaryjnych 

(art.15 ust.2 pkt 5) 

    

1f  organizację wewnętrzną zakładu leczniczego dla zwierząt 

(art.15 ust.2 pkt 6) 

    

1g  zasady i tryb prowadzenia szkoleń, o których mowa w art.12 

ustawy  

(art.15 ust.2 pkt 7) 

    

2 Kierownik zakładu leczniczego spełnia wymogi określone ustawą-

wyłącznie lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będący 

członkiem ………………….. Izby Lekarsko Weterynaryjnej 

(Stanowisko KRLW z dnia 22.06.2012) oraz posiadający staż 

pracy, co najmniej 5 lat w zawodzie lekarza weterynarii. 

 

Wpisać numer prawa wykonywania zawodu i organ wydający 

(art.13 ust.1 w zw. z art.5 ust.2) 

 

3 Zakład weterynaryjny oznaczony jest zgodnie z uchwałami KRLW 

Nr 80/2004/III i Nr 5/2005/IV (tablica o kształcie kwadratu  

i wymiarach 66x66, stylizowany wąż litera V oraz tablica 

informacyjna zielone litery na białym tle z nazwą zakładu, 

adresem, telefonem i godzinami pracy) 

(art.6 ust.3) 

    

4 Zakład postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Umowa 

na odbiór odpadów, pojemniki, miejsca magazynowania, 

dokumenty odbioru)  

(art. 6 ust. 2) 

    

5 Usługi świadczone są w zakładzie jedynie przez osoby uprawnione 

– lekarze weterynarii i technicy weterynarii (pod nadzorem lekarza 

w zakresie określonym w art.2 i 3 ustawy) 

(art.3 ust.1,2; art.2 ust.2) 

    

6 Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w pokój przyjęć 

prób do badań diagnostycznych  

(art.11 ust.1 pkt 1) 

    

7 Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w salę laboratoryjną     
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(art.11 ust.1 pkt 2) 

8 Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w aparaturę i sprzęt 

dostosowane do zakresu wykonywanych badań  

(art.11 ust.1 pkt 3) 

    

9 Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w sprzęt i 

urządzenia do przechowywania używanych środków i materiałów  

(art.11 ust.1 pkt 4) 

    

10 Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w zaplecze sanitarne 

i socjalne 

(art.11 ust.1 pkt 5) 

    

 

Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych  
 

(Dz.U. Nr 194, poz.1994) 

11 Laboratorium diagnostyczne mieści się w osobnym budynku 

(§2 ust.1) 

    

12  Laboratorium diagnostyczne mieści się w osobnym lokalu  

(§2 ust.1) 

    

13 Pomieszczenia laboratorium diagnostycznego są wyraźnie 

oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu 

(§2 ust. 1) 

    

14 Pomieszczenia laboratorium diagnostycznego mieszczą się na 

różnych kondygnacjach lub na poziomie gruntu i nie ma barier 

architektonicznych utrudniających wejście  

(§2 ust.2 ) 

    

15 Laboratorium diagnostyczne posiada podłogi wykonane z 

materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie 

wody i środków dezynfekcyjnych 

(§3 ust.1 pkt 1) 

    

16 Laboratorium diagnostyczne posiada instalację wodną, grzewczą, 

elektryczną i kanalizacyjną 

(§ 3 ust.1 pkt 2 lit a-d) 

    

17 Laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt do prowadzenia i 

przechowywania dokumentacji przyjęcia, rejestracji oraz 

identyfikacji prób przeznaczonych do badań  

(§3 ust.1 pkt 3) 

    

18 Ściany w pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych są 

gładkie, a przy umywalce łatwo zmywalne, odporne na działanie 

wody i środków dezynfekcyjnych 

(§ 3 ust.2) 

    

19 W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych oraz w sali 

laboratoryjnej  znajdują się umywalki z doprowadzoną bieżącą 

ciepłą i zimną wodą, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki 

jednorazowego użytku oraz pojemniki na zużyte ręczniki, 

umywalki powinny być przystosowane do obsługi bez użycia rąk  

(§ 3 ust.3) 

    

20 Parapety w pomieszczeniach laboratorium są wykończone 

materiałem trwałym, gładkim, łatwo zmywalnym, odpornym na 

działanie wody i środków dezynfekcyjnych  

(§ 3 ust.4) 

    

21 Grzejniki w pomieszczeniach laboratorium powinny są gładkie i 

łatwe do czyszczenia.  

(§ 3 ust.5) 
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22 Okna w pomieszczeniach laboratorium są otwierane lub uchylne, z 

wyłączeniem pomieszczeń sal laboratoryjnych przeznaczonych do 

badań mikrobiologicznych.  

(§ 3 ust.6) 

    

23 W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych, na zapleczu 

socjalnym i sanitarnym jest zapewniona wymiana powietrza.  

(§ 3 ust.7) 

    

24 Pomieszczenia laboratorium powinny są oznakowane w sposób 

umożliwiający ich identyfikację.  

(§ 3 ust.8) 

    

25 Komunikacja wewnątrz laboratorium jest zorganizowana w sposób 

zabezpieczający przed krzyżowaniem się dróg obiegu materiału 

biologicznego i prób.  

(§ 3 ust.9) 

    

26 Wejście na zaplecze socjalne i zaplecze sanitarne w laboratorium 

nie prowadzi przez pomieszczenia pokoju przyjęć prób do badań 

diagnostycznych i sali laboratoryjnej. 

 (§ 3 ust.10) 

    

27 W laboratorium w zależności od rodzaju i kierunku 

wykonywanych badań znajduje się: 

 

1) wydzielone pomieszczenie lub stanowisko do 

wykonywania sekcji diagnostycznej; 

 

2) chłodnia do przetrzymywania pozostałości po badaniach. 

 

(§ 4) 

    

28  Powierzchnia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych  

wynosi co najmniej 6 m
2
 

(§5 ust.  1 pkt 1) 

 Powierzchnia sali laboratoryjnej  wynosi co najmniej 20 m
2 
 

(§5 ust. 1 pkt 2) 

 Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m² 

(§5 ust. 1 pkt 3) 

 Powierzchnia pomieszczenia administracyjnego wynosi co 

najmniej 6 m
2
 

(§5 ust. 1 pkt 4) 

 Powierzchnia w przypadku zaplecza socjalnego i szatni wynosi 

co najmniej 3 m
2
  

(§5 ust. 1 pkt 5) 

 

    

29 Wysokość pomieszczeń zakładu wynosi, co najmniej 2,5 m 

(§5 ust. 2) 

    

30 Laboratorium diagnostyczne jest wyposażone w: 

 

1) urządzenia do pozyskiwania wody destylowanej lub 

dejonizowanej znajdujące się w wydzielonej części sali 

laboratoryjnej; 

 

2) sprzęt i urządzenia do przechowywania odczynników 

chemicznych i materiałów pomocniczych w warunkach 

określonych przez producenta lub wynikających z ich 

właściwości. 

(§ 6) 
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31 Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych jest wyposażone w: 

 

1) urządzenia i sprzęt do identyfikowania i przechowywania prób 

do badań diagnostycznych; 

 

2) lampę bakteriobójczą. 

(§7 ust.1 pkt 1 i 2) 

    

32 Sala laboratoryjna jest wyposażona w: 

 

1) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną albo klimatyzację; 

 

2) lodówki oraz zamrażarki do przechowywania prób do badań 

diagnostycznych oraz materiałów pomocniczych służących do 

wykonywania badań; 

 

(§8 ust.1 pkt. 1 i 2) 

    

33 W przypadku wykonywania badań mikrobiologicznych sala 

laboratoryjna wyposażona jest również w: 

 

1) cieplarki, 

 

2) autoklaw do wyjaławiania podłoży, 

 

3) autoklaw do niszczenia kultur po badaniach, 

 

4) sterylizator na suche powietrze, 

 

5) komorę laminarną do posiewów, 

 

6) szafy chłodnicze, 

 

7) lampy bakteriobójcze 

(§8 ust. 2 pkt 1-7) 

    

34 Sala laboratoryjna jest zabezpieczona przed dostępem osób 

postronnych  

(§ 8 ust. 3) 

    

35 Wejście do sali laboratoryjnej prowadzi przez śluzę dezynfekcyjną  

(§ 8 ust. 4) 

    

36 W sali laboratoryjnej część pomieszczenia wydzielona jest na 

zmywalnię szkła, ze zlewozmywakiem  

(§8 ust. 5) 

    

37 Laboratorium diagnostyczne jest wyposażone w sprzęt do 

gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach.   

(§9 ust. 1) 

    

38 Ścieki z laboratorium przed ich zrzutem do instalacji 

kanalizacyjnej poddaje się inaktywacji w odpowiedniej 

temperaturze lub przy zastosowaniu środków chemicznych 

zapewniających ich inaktywację.  

(§9 ust. 2) 

    

 

Wymagania wynikające z uchwały nr 115/2008/IVKRLW z dnia 12 grudnia 2008 r w sprawie ustalenia 

wzoru pieczątki lekarza weterynarii 

 

39 Pieczątka lekarska ma kształt prostokąta o wymiarach nie 

przekraczających: wysokość 25mm, szerokość 60mm oraz zawiera: 
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A. Pisane  poziomo 

39a 

 

1. Imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone 

posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w 

dziedzinie nauk weterynaryjnych 

    

39b 2. LEKARZ WETERYNARII – pisane dużymi literami, bez 

skrótów 

    

39c 3. Ewentualnie tytuł specjalisty, nadany przez Komisję do Spraw 

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 

    

39d 4. Adres/ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/ 

zakładu lub zamieszkania 

    

B. Pisane pionowo 

39e 5. Numer prawa wykonywania zawodu- w prostokątnej ramce,       

z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry 

powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści 

pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewnić 

dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu. 

    

 

Wymagania wynikające z uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie 

obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt w brzmieniu ustalonym 

uchwałą nr 35/2014/VI KRLW z dnia 16 grudnia 2014 r.  

 

40 Lekarze weterynarii świadczący usługi w zakładzie leczniczym 

noszą w widocznym miejscu imienne identyfikatory z tytułem 

zawodowym ,,lekarz weterynarii” 

    

 

Wymagania wynikające z uchwały nr 116/2008/IV KRLW z dnia 12.12.2008 r. w sprawie szczegółowych 

zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług 

weterynaryjnych , godzinach otwarcia zakładu leczniczego oraz adresie zakładu leczniczego dla 

zwierząt 

 

41 Informacja o zakresie i rodzajach świadczonych usług 

weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu 

leczniczego jest zgodna z wymaganiami uchwały nr 116/2008/IV 

KRLW a w szczególności nie nosi cech reklamy i nie zawiera 

informacji cenowych 

    

 

Wyjaśnienia 

P - prawidłowo, N - nieprawidłowo, WP - wymaga poprawy, ND - nie dotyczy 

 

Braków i uchybień nie stwierdzono.* 

 

Stwierdzone braki i uchybienia w prowadzeniu kliniki stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.* 

 

 

Podpis i pieczątka       Podpisy i pieczątki  

Kierownika laboratorium      przeprowadzających kontrolę 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


